A

17020 HAA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Sisak, Kralja Tomislava 1
Tel. 044/567-184; Fax: 044/567-193

TEST

Broj: 2176-124-10-20/ML :
! Sisak  5.11.2020.
OB 7.8-0 izdanje 3/2019

ISPITNI IZVIESTAJ br. 20/V1860

Kupac: PRIVREDA d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, 44250 PETRINJA,
Gunduli¢eva 14

Lokacija: Hrastovica, PETRINJA

Uzorak: izvoriste

Vrsta analize izvoriste, narudzbenica br. 0224/20 od 24.02.2020.
Datum uzorkovanja: 22.9.2020.

Pocetak ispitivanja: 22.9.2020.

Zavrsetak ispitivanja: 5.11.2020.

Uzorkovao; oviasteni djelatnik ZZJZ Sisak

Zakljucak:
Napomena:

Analize berilija, bora, vanadija kroma, kobalta, nikla, cinka, arsena, selena, srebra, antimona i barija izvréene su
u Nastavnom ZZJZ "Dr. A. Stampar, Zagreb (prilog Ispitni izvje§taj za analiticki broj: 051 04803/20).

Analize natrija, bromata, neionskih detergenata, organofosfornih pesticida i 3-H tricija izvréene su u HZJZ,
Zagreb {prilog Ispitni izvjesta] broj 205019 i 016-5360/1/2020).

Analize Zeljeza, mangana, bakra, olova i kadmija izvréene su u Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. Zagreb
(prilog Analititka izviesdée br. 20/otp/31361).

ot

Voditelj Sluzbe’ Banijela l?rsa Gavri¢, dipl.ing.
s . k!/_,; -

Dostaviti:
1. PRIVREDA d.0.0. za javhu vodoopskrbu i odvodnju
Hrvatska, 44250 PETRINJA, Gunduli¢eva 14

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja naruéitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Akreditirane metade su oznadene zvjezdicom (*). Od organoklornih pesticida akreditirani su: aldrin, dieldrin, aifa-endosulfan, beta-
endosulfan, endrin, endrin aldehid, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4-DDT, beta-HCH, heptaklor, heptaklor egzo-epoksid, heptaklor endo-epoksid,
alfa-klordan, gama-klordan, metoksiklor.

Zakljucak i Izjava o sukladnosti nisu u podrutju akreditacije.

Ispitni izvjesta] je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.
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2217 Sisak

Ispitni izvjestaj br.: 20/V1860

20201860-izvoriste

Naziv pokazatelja Metoda MDK Rezuliat ] Ispravnost
ODSJEK ZA KEMIJU VODA
Temperatura [*C] DIN 38404-4:1976-12 25,0 13,0 Da
Miris [-] HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus [-] HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Boja [mg/L PCo skale] HRN EN ISO 7887:2012" 20,0 < 2,00 Da
Mutnoca [PNTU] HRN ENISO 7027-1:2016* 4,00 0,53 Da
PO T gy Vi fona (pr HRN EN 1SO 10523:2012" 6,50 - 9,50 7,39 Da
E:g’é:fﬁ:’;’d"i‘“m (pri 25°C) HRN EN 27888:2008 2500 501 Da
Utrosak KMnOl [mgOilL] PO A i dﬁ:‘ﬁ“ ENISO 5,00 <0,85 Da
Amonij {mgNHI | HRN iSO 7150-1:1998 0,500 < 0,040 Da
Nitrati [mg/L (NO))] SM 4500NOTB 2012 50,0 5,41 Da
Nitritl [mg/. (NO)) SM 4500 NONB 2012 0,500 <0,010 Da
Kloridi [mg/i.] HRN ISO 9297:1993" 250 39 Da
Otoptjeni kisik [mgrL] HRN EN 25813:2003 9,85
Ukupna tvrdoca [mgfL CaCO(] titrimetrijski 372
Alkalitet [mgHCOII/L] HRN EN 1S0 5963-1:1998 265
Sulfati [mg/L] SM(1990)P-V-44/A 250 17,3 Da
Fosfati [pgiL Pl HRN EN IS0 6878:2008* 300 <20 Da
Fluoridi [ug/L] HRN SO 10359-1:1998* 1500 77 Da
Sulfidi(sumpeoravodik) [mg/L] SM{1990)P-V-46/A 0 < 0,005
Cijanidi [ug/.] HRM ISO 6703-1:1998 50 <2 Ca
Aluminij [pgiL] SM(1950)P-V-1/B 200 <20 Da
Kalcij [mgiL] HREN IS0 6058:2001 106
Magnezij imgil] titrimetrijski 12,2
Kalij f[mg/L) Hach Lange-Method 8049 12 2 Da
Ziva [ug/t] EPA METHOD 7473, Revision 0, 2007 1 <§,01 Da
Suspendirana tvar [mg/L} HRN EN 872:2008* 10 <2 Da
Fenoli - ukupni [pg/L] HRN 1SO 6439:1998* <10
Detergenti anionski [paflL] HRN EN 903:2002 modlif. 200 <25 Da
Sillkati [mgySIOWL] SM(1990)P-V-40/A 50 7,15 Da
TOC [mg/L C] HRN EN 1484,2002" 0,59
ﬁlzr/ﬁ trikloretena i tetrakloretena HRN EN ISO 10301:2002* 10 <02 Da
Trikloreten [bg/L} HRN EN iSO 10301:2002* <(0,2
Tetrakloreten [pg/lL] HRN EN IS0 10301:2002* <(,2
1.2-dikloretan [pg/L] HRN EN IS0 10301:2002" 3 <(0,3 Da
Benzen [ug/t] HRN 150 11423-2:2002* «<(,5 Da
e SR oot e (i EN sossT 2 O i | s | o
[ngiL] )
Crganoktorni pesticidi [LgfL] HRN EN IS0 6468:2002 8.5 < 0,0025 Da
Aldrin [pg/L] HRN EN I1SO 6468:2002" 0,03 < 0,0025 Da
HCH-alpha [ug/L] HRN EN 1SO 6468:2002 0.1 < (,0025 Da
HCH-beta [ug/L] HRN EN ISO 6468:2002* 0.1 < (,0025 Da
HCH-gamma [pg/L] HRMN EN IS0 6468:2002 0.1 < (,0025 Da
HCH-delta [pgiL] HRN EN SO 6468:2002 0.1 < 00,0025 Da
alfa-Kiordan [ugiL) HRN EN 15O 6468:2002* 0.1 < 0,0025 Da
gama-Kiordan [ug/L] HRN EN 1SO 6468;2002* 0,1 < 0,0025 Da
4,4°-DDE [JgfiL] HRN EN I1SO 6468:2002 0.1 < 0,0025 Da
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ZZJ)7 Sisak

Ispitni izvjestaj br.: 20/V1860

4.4°-DDT [ppft] HRN EN ISC 6468:2002* 0.1 < (,0025 Da
4.4"-DDD [ugit] HRMN EN ISO 6468:2002* 0.1 < 0.0025 Da
Dieldrin [ug/L] HRN EN IS0 6468:2002* 0,03 < 0,0025 Da
Endosulfan-alpha [Lg/L] HRM EN 150 64€8:2002" 0,1 < 0,6025 Da
Endosulfan-beta {pg/L] HRN EN IS0 6468:2002* 0.1 < 0,0025 Da
Endosulfan-sulfat [ug/L] HRN EN I1SC 6468:2002 01 < (,0025 Da
Endrin-aldehid [pg/L] HRN EN ISQ 5468:2002* a1 < 0,0025 Da
Endrin {pg/t] HRN EN 150 6468.2002* 0.1 < 0,0025 Da
Heptaklor [pg/L} HRN EN SO 6468;2002* 0,03 < 00,0025 Da
Heptaklor-egzo epoksid [pg/.] HRN EN I1S0C 6468:2002* 0,03 < ,0025 Da
Heptaklor-endo-epoksid [ug/l.] HRN EN 1SO 6468:2002* 0,03 < (,0025 ' Da
Metoksiklor [ug/L) HRN EN IS0 6468:2002 0,1 <0,0025 Da
(F,’;ﬂ{ﬂ;‘f[‘ﬁ;‘f]mmats"‘ ughjikovodici HRN EN SO 17993:2008" 0,1 <0,005 Da
Fluoranten [ug/L} HRN EN SO 17993:2008* < 0,005
Benzo(b)fluoranten [ug/L] HRN EN SO 17993:2008" < 0,005
Benzo(k)fluaranten [ug/L] HRN EN IS0 17993:2008* < (0,005
Benzo(a)piren [pg/L] HRN EN SO 17993:2008* 0.01 < (0,005
Benzo(ghijperiten [pg/L] HRN EN SO 17993:2008* < 0,005
Indenof1,2,3-cd)piren [ugfL] HRN EN1SO 17993:2008* < 0,005
atrazin [pg/l] HRN EN IS0 10695:2002 modif. < 0,0
simazin [ugiL] HRN EN ISO 10695:2002 modif. < 0,01
Qdsjek za mikrobiolodka ispitivanja
Broj kolenija na 36°C [cfu/ml] HRN EN IS0 6222:2000" 100 60 Da
Broj kolonija na 22 °C [cfu/ml] HRN EN 180 6222:2000* 100 65 Da
Ukupni koliformi [broj/100mt] HRN EN1S0 9??’2863521‘:‘2*5'%'? EN ISO 9308- 0 <1 Da
Escherichia coli [broj/100mi] HRN EN 180 9308 b e EN SO 9308- 0 <1 Da
Enterokoki [broj/100mil} HRN EN ISO 7889-2/2000* o <1 Da

MKD = maksimalmo dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za fjudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrhe (NN125/17)
temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (56/13)

Voditelj Odsjeka za kemiju voda

Maja Loné&ar, dipl.ing.

Voditelj Odsjeka za mikrobiolo3ka ispitivanja

mr.sc. Tamara lharos, dipling. M /j

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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ZZJZ Sisak Ispitni izviedtaj br.: 20/V1860

REKAPITULACIJA TROSKOVA

izvoriste Cijena
Ukupno analize: 8.701,00
Obrada podataka i izrada izvjestaja: 80,00
Trodkovl uzorkovanja: 30,00
SVEUKUPNO: 8.811,00

Racun ispostaviti:
PRIVREDA d.0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju OIB: 12266526926
44250 PETRINJA, Gunduliceva 14




Odjel za zdravstvenu ispravnost j kvalitetu voda

NASTAVNI ZAVOD 7ZA
. JAVNO ZDRAVSTVO
. DR. AN DRIJA ST.AM P;\R - Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018

www.stampar.hr

Sluzba za zatitu okoliSa t zdravstvenu ekolegiju

Mirogojska cesta 16, Zagreb

Pcslovanje NZZJZAS je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama (SO 5001:2015, 15O 14001: 2015 i ISO
45001:2018. ’

*Sluzbeni laboratorj prema RjeSenju Ministarstva zdravija Klasa: UP/-5641-02(13-01A7, Ur. bro: 534-07-1-1-3-15-10 od 3Q. sijecnja 2015.
godine.

+SluZbeni laboratori; prema RjeSenju Ministarstva polloprivrede Kiasa: UPA-322-01/18-01/42, Ur Broj: 525-10/0535-20-5 od 20. sijetnja 2020,
godine.

+Qvlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju pesebnih uvieta Ministarstva zadlite okolida i energetike, Kiasa: UP/I-
325-07/19-02/12, Ur. bro|: 517-07-1-2-1-19-4 od 18. studenog 2019. godine.

ISPITNI 1ZVJESTAJ
Za analiticki broj: 051 04803/20
. Datum:  15.10.2020.

Kupac ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO MOSLAVACKE

ZUPANIJE, SluZba za zdravstvenu ekologiju

Sisak, Kralja Tomislava 1

OPCI PODACI

Klasa: 541-02120-01/53
Ur. broj 381-5-1/3-20-47
Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - nepreradena

Vista uzorka:
Vrijeme dostave:
Anzliza zapodeta
Lokacija:

Razlog zahtjeva:

Tip dostave:

Vrijeme uzorkovanja
Uzorkovao:

Uzorkovatelj
NarudZbenica

Dostaviti:

VYoda na izvoristu {sirova)
25.08.2020. 10:00
25.09.2020. 10:00
uzorak 1860

Ocjena sukladnosti
Dostavljeno

22.09.2020. 09:00

Po stranci
Stranka
5908/20

Analiza zavisena;

15.10.2020. 09:10

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO MOSLAVACKE ZUPANWE, Sluzba za

zdravstvenu ekologiju, Hrvatska, Sisak, Kralja Tomislava 1

Rezultati se odriose iskljuGivo na analizirani uzorak i ne smiju se keristiti u rekiamne svrhe, Faksimil je autentiéan s ariginalnim potpisom

oviastene osabe.

# |zjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrudju.

Oh-7.8-1, 1zd.05
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Analiticki brej: 051 04803/20

#1ZJAVA O SUKLADNOSTL

Voda analiziranog uzorka s obzirom na dobivene rezuliste SUKLADNA je uvjetima koji su propisani "Zakonom o vedi za
judsku potrodnju” (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20} i "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigumosti vode za fjudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osaba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe” (NN 125M7 i 39/20).

voditeljica QOdjela
dr. sc. Sonja Toli¢ dipl. ing.

A f“'@bi({i

Rezultatl se cdnose iskijuéive na analizirani uzorak | ne smiju ¢ koristiti u rekiamne svrhe, Faksimil jo autentitan s originainim potplsom
oviadtene osobe.
# (zjava o sukladnosti nlje u akreditiranam podrugju.

Ob-7.8-1, 12d4.05
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Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

Z N AS TAV N [ ZAVO D Z»"’\ . sluzba za za&tilu okolida | zdravetvenu ekolegiju
1 JAV N () z D RAV S "{ V () Mirogojska cesta 16, Zagreb
DR. ANDRIJA STAMPAR ek 0114696 212 Fax. 0114076 018

www.stampar.hr

* akreditirana metoda
F* metode u fleksibilnom pocrudju
MDK** maksimalno dozvoljena kolidina prema zakonskim propisima navedenim u ocleni sukiadnost

Datum; 15.10.2020.

Kupac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO MOSLAVASKE ZUPANIJE, SluZba za zdravstvenu ekologiju, Sisak,
Kralja Tomislava 1

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrognju - nepreradena

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 25.09.2020. 10:00

REZULTATI ISPITIVANJA
Za analitiéki broj: 051 04803/20

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektometriju masa

Analiza zapoteta: 25.09.2020. 10:00 Analiza zavriena: 15.10.2020. 09:10
Naziv analize Metoda Tehnika Ispitivanja | Mjema jedinica Rezultat MD K+

HRN EN IS0 17294-

Berili 1:2008; HRN EN IS0 F* pg L <10
17294-2:2016
HRN EN ISO 17294-

Bor 1:2008; HRN EN LSO F- mg L™ 0,0050 <1
17294-2:2016
HRN EN IS0 17294-

Vanadl| 1:2008; HRN EN IS0 F* pg L <10 55
17204-2:2018
HRN EN 1SO 17294~

Krom (Cr) 1:2008; HRN EN ISO F* pg L <10 <50

17294-2:2016
HRN EN 1S0O 17294-
Kobalt (Co) 1:2008; HRN EN ISO F* pg L <10
17204-2:2016
HRN EN |SQ 17294~
Nikal 1:2008, HRN EN 150 F* g L' Ni <40 20
17284-2:2016 -
HRN EN IS0 17284-
Cink 1:2008; HRN EN 150 F* po L Zn <50 < 3000
17294-2:2016
HRN EN IS0 17294~
Arsen (As) 1:2008; HRN EN ISO F* pg Lt As < 0,50 <10
17294-2:2016
HRN EN IS0 17284-
Selen (Se) 1:2008; HRN EN ISO F* pg L™ Se <10 <10
17254-2:2016
HRM EN (SO 17294-
Srebro 1:2008, HRN EN 150 F* pg L <10 10
17294-2:2016
HRN EN 150 17294-
Antimon 1:2008; HRN EN IS0 F pg L' Sb <20 6
17294-2:2016

Rezultati se odnose iskljuéivo na anallzirani uzorak | ne smiju se koristitl U reklamne svrhe. Faksimil je autentiéan s originalnim potpisom

ovladtene osobe.

Ob-7.8-1, 1zd.05 Strana 3/4




Analititki broj. 051 04803/20

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektometriju masa

Analiza zapodeta: 25,04.2020. 10:00 Analiza zavriena: 15.10.2020. 0210
Naziv analize Metoda Tehnika ispitivanja | Mjema jedinica Rezultat MDK**
HRN EN IS0 17284- _
Bari| 1:2008; HRN EN I1SQ F* Hg L Ba 24 5700
17294-2:2016
Voditeljica Cdjela

dr. se. Sonja Tolié tipl. ing:

Kraj lzvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristili u reklamine svehe. Faksimil je autentiéan s originainim potpisom

ovlastene nsobe. e .
vlasfelie tsise . | . Strana 4/4
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HZIZ

HEPATSHI TAH) 24
VNG PORBY IV,

Bro] ispitnog izvjestaja:
Naziv | identifikacija uzorka:
Vrsta uzorka:

Narutitelj:

Tip zahtjeva:
Uzorkovaolla:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijemae dostave:

Vrsta ispitivanja:
Potetakfkraj Ispitivanja:

Konaéna ocjena:

Dostaviti:

Odjel za kontrolu zdravstvenae lspravnosti voda | vodoopskibu

Rapublika Hrvatska
Hrvatskl zavod za Javno zdravatvo
Siuiba za zdravstvenu ekologiju

—
-‘:*15__'-‘_"/_;"'}
3 %

ol 0

o,

S0
“u

Zagreb, Rockefellerova 7
Tal: (01) 46 B3 009, Fax: (01) 46 83 Q09

Datum: 15,10.2020.

ISPITNI 1IZVJESTAJ

205019 Oznaka uzorka: 3354/20

voda za ljudsku potrodnju, uzorak 1860 (sirova, jzvori§te)

Voda na izvoridtu (sirova)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANLIE, Sluiba
za zdravstvenu ekologlju

Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

NarudZbenica

Ur.br.: od 23.9.2020. i narudZbenica 5809/20

Naruditel;

22.09.2020. (09:00)

25.08.2020.

prema zahtjevu, Paramatri skupine B i tricij u monitoringu vodocrpilidta {izvoriéni)
25.09.2020. / 15.10.2020.

Zakljuéak je naveden u Prilogu’ |

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu

ekologiju

Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

Napomana:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda U tekstu deklaracije proizvoda osim ako nlle ugovoreno posebnim ugovorom,
2} Ispitni izvjeSiaj rezultat je alektronizke obrade podataka te je puncvaZeci bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati Ispitivanja odnose s& iskijugivo na iapitivani uzorak. Ne smiju se urmnolavall baz odobranja Zavoda.

4) Akraditirane metods aznadane su u Ispilnom izvieteju ™

5) Prilozi nisu obulwateni podrugjem akreditaclje

O-87E-28

lzdanjefpreradba: 1/2

Stranica: 1/8 205019/2020



Broj ispitnog izvjedtaja/Oznaka uzorka: 206019 / 3354/20

Potetak/kraj Ispitivanja: -

REZULTAT! LABORATORISKIH ISPITIVANJA

Odjel za kontrolu zdravstvens ispravnosti voda | vodoopskrbu

25.09.2020. / 08.10.2020.

Naziv uzerka: voda za ljudsku potrosnju, uzorak 1860 (sirova, izvori§te)

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Bromati HRN EN ISO 15061: | ug/l. BrQ, ) <2 10 DA
2001 *

Natrij (Na) HRN EN IS0 14911: |mg/L Na" 31203 200 DA
2001 "

Detergenti -neionski Viastita metoda, pafl <60 200 DA
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:1/2 "

Tricij Interna metoda Ba/L <4 100 DA
Instituta R.Bo3kovié,
PS 5.4/3
Qdredivanje tricija (
lzdanje 9)

" "Metode za koje je Qdjel akreditiran prema HRN EN ISONEC 17026:2007

Mjarna nesigumost izra2ena kao prodirena mjerna nesigurnost s chutvatnim faktorom pokrivanja k = 2, &to predstavia

95 % razinu pouzdanosti,

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o paramea

trima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnin osoba koje obavijaju djslatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditel] Odsjeka

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomene ; Rezultatl ispitivanja odnose se Iskljutivo na ispitivani uzorak. Rezultall izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacie poleding metode. n.d. - nije detektirano,

0-SZE-28

lzdanjefpreradba: 1/2

Stranica: 2/8

205019/2020



Broj ispitnog izvje$taja/Oznaka uzorka: 205019 / 3354/20

Odsjek za pesticide
Poletak/kraj Ispitivanja: 30.09.2020. / 15.10,2020.

Naziv uzorka: voda za ljud_sku potrodnju, uzorak 1860 (sirova, Izvoriste)

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezuitat *MDK
jedinica

Qcjena
ispravnosti

Organofosforni pesticidi | Viastita metoda, pgiL <0,5 Q5
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

AzInfos-etil Vlastita metoda, pgfL <0,02 01
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1M,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Azirfos-metil Vlastita metoda, Mg/l <0,02 0,1
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanja:1M1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Bromofos-etil Vlastita metoda, Mg/l <0,02 0.1
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Matada 525.3 {2012)

DA

Bromofos-metil Vlastita metoda, Ho/L <(,02 01
Qznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Demeton § Vlastita metoda, Ha/L <0, 01
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Demeton-S-metil Vlastita metoda, Hg/l <0,02 0,1
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Demeton-S-metil sulfon | Viastita metoda, Hg/l <Q,02 0.1
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

DA

Napomena : Rezultat| Ispliivanja odrose se iskljusivo na ispltivani uzerak. Rezultali izrazenl kao manje ad (<) odnose se ha granicy

kvantifikacije pojedine mefode. n.d. - nije detektirano.

Q-SZE-28 lzdanjefpreradba: 1/2 Stranica: 3/8

205018/2020




Broj lspitnogr izviedtaja/Oznaka uzorka: 205019 / 33564/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezuitat *MDK Ocjena
fedinica ispravnosti
Diazinon Viastita metoda, Vel 8 <0,01 0.1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje; 111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
»

Diklorvos Vlastita metoda, pafl <0,01 0.1 DA

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

madificirana US EPA

Metada 525.3 (2012)
»

Dimetoat Vlastita metoda, ugfl. <0,03 0.1 DA

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 11,

moedificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

Etion Vliastita metoda, Hg/L <0,02 0,1 DA
Oznaka.P-PEST-10,
Izdanje: 111,

mod|ficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Fenamifos Viastita metoda, pgfl <0,05 0,1 DA
Oznaka.P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Fenitrotion Vlastita metoda, Mg/l <{,01 0.1 DA

Oznaka:P-PEST-10,

izdanje: 111,

madificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

Fenklorfos Vlastita metoda, Ho/L <0,02 a1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
izdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Fention Vlastita metoda, Ha/L <0,02 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Napomena : Rezullali ispitivanja odnose se iskljuiive na ispitivanl uzarak, Rezultati IzraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacile pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-8ZE-28 lzdanje/preradba; 1/2 Stranica: 4/8

206015/2020




Broj ispitnog Izvjedtaja/Oznaka uzorka: 206019 / 3354/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Fonofos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje: 1/1,
maodificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/l

<0,02

0.1

DA

Forat

Vlastita mstoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1A,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/lL

<0,01

0.1

DA

Fosalon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ha/L

<0,05

0.1

DA

lzoferfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,
madificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L.

<0,01

01

DA

Klorfervinfos

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 1/1,

medificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
]

Mg/l

<0,01

0.1

DA

Klarmefos

Viastita metada,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
medificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0.,01

0.1

DA

Klorpirifos

Vlastita metoda,

QOznakaP-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

vall

<0,01

0.1

DA

Klorpirifos-metil

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 1M,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
"

Mg/l

<0,03

01

DA

Napamena : Rezultall ispitivanja odnose se iskljutivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nlije deteklirano.

0-57E-28

lzdanjs/preradba; 1/2

Stranica: 65/ 8

205019/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 206019 / 3354/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Kumafos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje: 1M,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Malation

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 1/,

madificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

Hg/L.

<0,02

0,1

CA

Metamidofos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mgl

<0,02

0,1

DA

Metidation

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/t,
medificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g/l

<0,02

0,1

DA

cis-Mavirfos

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
maodificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pa/l

<0,02

0.1

DA

Ometoat

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
zdanje:1/1,
maodificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,03

01

DA

Oksidemeton -metil

Vlastita metoda,
Oznaka.P-PEST-10,
lzdanje: 11,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

o/l

<0,05

0.1

DA

Paration

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012}

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Napomena ; Rezultati Ispltivanja odnose se Isklugivo na ispillvani uzorek. Rezultati izra2eni kao manje od (<} odnose se na granicu
kvantifikaclje pojedine metode. n.d. - nije deteklirano.

0-8ZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 6/8

205019/2020



Broj ispitnog Izvje$taja/Oznaka uzorka: 205019 / 3354/20

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezuitat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Paration-metil

Vlastita metods,
Oznaka:P-PEST-10,
izdanje:1/1,
madificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pa/L

<0,02

0,1

DA

Pirazofos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,05

0.1

DA

Pirimifos-stil

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje: 11,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

g/l

<0,03

01

DA

Pirimifos-metil

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 111,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
B

Mg/t

<0,03

c,1

DA

Tetraklorvinfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
fzdanje:1/1,
maodificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,01

G.1

DA

Tiabendazol

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
maodificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012}

Hg/L

<0,1

01

DA

Tolklofos-metil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1M1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ol

<0,01

0,1

DA

Triklorfon

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 11,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<0,1

0.1

DA

Neapomena : Rezultall [spitivanja odnose se Iskljutivo na Iispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od {<) cdnose se na granicu
kvantifikaclle pojedine melode. n.d. - nije delektirano.

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 7/ 8

206019/2020



Broj ispitngg izvjestaja/Oznaka uzorka: 205019 / 3354/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK QOcjena
jedinica ispravnosti
Glifosat Vlastita metoda, Mg/l <(,01 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,

medificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Fosetil Viastita metoda, pg/t <0,05 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,

medificirana US EPA
Metoda 5§25.3 (2012)

Malaokson Vlastita metoda, pg/L <0,01 g1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

¥ - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISOAEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analizs, moniteringy i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Analiti¢ar:
Barbara Vugi¢ dipl.ing.

Kraj ispitnog Izvje&taja

Napomena ; Rezultati ispitivanja cdnose se Iskljutive na ispitivani uzorak. Rezultatl izraZenl kao manje od (<) odnose se na granicu
kvanlifikacije pojedine metods. n.4. - nije detektirano,
0-57E-28 lzdanje/preradba; 1/2 Stranica: 8/8 205019/2020




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 3354/20 (205601 9) 15.10.2020.

PRILOG |
ZAKLJUCGAK
Konaéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka; voda za ljudsku potro$nju,uzorak 1860 (sirova,izvoriste)

Odjel za kontroiu zdravstvene ispravnostl veda | vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima slgurnosti
vode za ljudsku potrodnju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djslatnost javne vodoopskrbe {NN br.
1252017 | 39/2020).

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su adredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalne dozvoljenim
koncentracljama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i plancvima sigurnosti voda za
ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 126/17 i 39/
20).




17025 HAA
ISPITNI IZVJESTAJ Stranica
O KONCENTRACLI AKTTVNOSTI Page
RADIONUKLIDA U UZORKU
Test report of the radionuclide lod!
aciivity concentration in a sample. 1of!

IzvjeStaj broj:  016-5360/1/2020
Test report no.:

Naziv i adresa kupca: HZJZ, Sluzba za zdravstvenu ekologiju,
Name and address of the Qdjel za kontrolu zdravstvéne ispravnosti voda i vodoopskrbu,
customer: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb

Broj i/ili datum narudibe: 25.9.2020.
Number and/or date of the order:

Oznaka, naziv ifili  Anal. br. 3354 — voda za ljudsku potronju (sirova-izvoriste),
vrsta predmeta ZJZ Sissk, uzorak od 25.9.2020.

ispitivanja:

Identification,

description andfor type

of the tested ifem:

Stanje predmeta ispitivanja:  Uredno, pogodno za analizu
Condition of the tested item:

Datum preuzimanja predmeta ispitivanja: 25.9.2020,
Date-of receipt of the tested item:

Natin dostave predmeta ispitivanja: Osobno — Kupac [] Potom
Mode of delivery of the tested item: (] Ostalo:

Datum provedbe ispitivanja:  25.9. - 29.9.2020.
Date of performance of the test:

Ovaj ispitni izvjeStaj ne smije se preslikavati, esim u cijelosti, bez pisanog odobrenja Laboratorija za
radioekologiju. Ispitni izviektaj je nava¥edi bez potpisa.
This test report may not be reproduced, except in full, without writien permission ¢f the Laboratory for
Radicecology. Test report without signature is not valld.

Datum: Odgovorna(e) osoba(e): Vaditelj Laboratorija:
Date: Person(s) in charge: Head of Laboratory:
1.9 -4
29.9.2020. dr. sc. Zeljko Grahek dr. sc. Zeljko Grahek
OB 7.2/1-0-2 Institut Ruder Bobkovié, Zavod za istra¥ivanje Bijenitka cesta 54, 10 000 Zagreb,
lzdanje/Edition 1 mora i okolifa, Laboratorij za radioekologiju ~ Hrvatska/Croatia
17.12.2019, Ruder Boshevié Institute, Division for Marine  Tel.: +385-1-4561060, +385-1-4571221
and Environmental Research, Laboratory for Faks/Fax: +385-1-4680205

Radiogcology www.irb.hr




17025 - HAA

ISPITNI IZVIESTAJ ' Stranica
O KONCENTRACHJI AKTIVNOSTI | Page
RADIONUKLIDA U UZORKU 2
Test report of the radiomiclide [ 20d2
activity concentration in a sample 20f2

Izvje¥taj broj:  016-5360/1/2020

Test report no.;
Postupak ispitivanja/Test process: Mjerni instromenti/Measuring instruments:
[JPS 5.4/1 Gama-spektrometrijska (O Gama-spektrometar; Broad
odredivanja (Izdanje 12)° [ Gama-spektrometar: Broad 2
[J PS 5.4/2 Odredivanje **'Sr (Izdanje 9) (] Gama-spektrometar; ExtCoax
B4 PS 5.4/3 Odredivanje tncga (Izdanje 9) [1 Gama-spektrometar: Inspector
] PS 5.4/4 Odredivanje *Fe (Izdanje 9)" ["1 Gama-spektrometar: Reverse
[ PS 5.4/5 Odredivanje ukupne alfa i i (I Tekuéinski scintilacijski brojas
ukupne beta aktivnosti (Izdanje 3)" LSC:Tri-Carb 3180
[ Prugi: [ /B brojag: iMatic
[ Drugi:

* Interna. ispitna. metoda u skladu s postupcima i radnim
uputama u LRE-u; * Standardna metoda 18O 10704;
2009(E)u skladu s postupkom P8 5.4/5

Datum uzorkovanja™*: -
§ ﬁmpl ing date:
Infoemacija-dobivena od kupea

Izvor datuma uzorkovanja: [1Dopis [0 Narydzbenica [ Btiketa s ambalake

Origin of the sampling date: [ AmbalaZa bez etikete [ ] Ceduljica uz uzorak
[ Ostalo:

Rezultati ispitivanja/Results of test:

Oznaka, naziv i/ili vrsta uzorka Analit Referentni | Koncentracija aktivnosti (ca)
Sample designation, description Analvie datum Activity concentrarmn {ca)
andior type 4 Reference date E] Bq/m B Bq/L
Anal. br. 3354 —voda za
ljudsku potro$nju
(sirova-izvoridte), ‘H 25.9.2020, <4
ZJZ Sisak, uzorak od
25.9.2020.
Kraj rezultata ispitivanja/&nd of the results of test
OB 7.8/1+0-2 Institut Ruder Bo3kovidé, Zavod za istraZivanje Bijenitka cesta 54, 10 000 Zagreb,
lzdanje/Edition | mora i okoli¥a, Laboratorij za radieekologiju ‘ ~ Hrvatska/Croatia
17.12.2019. Ruder Bokovié Institute, Division for Marine Tel; +385-1-4561060, +385-1-4571221
and Environmental Research, Laboratory for Faks/Fax: +385-1-4680205

Radioecology www.irb.hr




17025 HAA
ISPITNI IZVIESTAJ Stranica
0 KONCENTRACLII AKTIVNOSTI - Page
RADIONUKLIDA U UZORKU o
Test report of the radionuclide Pl 30a3
activity concentration in'q sample Jofi

Ezvjeltaj broj:  016-5360/1/2020

Testreport no.:

Mijesto ispitivanja:  Laboratorij za radioekologiju Instituta Ruder Bodkovié
Place of testing:

Uvjeti ispitivanja: Odgovarajudi
Test conditions:;

Mjerna nesigurnost/Measurement unceraingy:

Profirena' mjerna nesigurnost navedena u ovom ispitnom izvje$taju odgovara sastavljenoj
standardnoj mjernoj nesigurnosti pomnoZenoj s faktorom pokrivanja & = 2, koji za normalnu
raspodjelu odgovara vjerojatnosti pokrivanja.od priblizno 95%.

The reported expanded measurement unceriainty in this tesi report is stated as the combined standard

megsurement uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, which Jor a normal distribution corresponds
to a coverage probability of 95%.

Dodaci:  Popratni dopis 016-5360/5/2020

Annexes:

Napomene: -
Comments:

Kraj ispitnog izvjestaja
.End of the test report

Rezultati u izvjestaju se odnose samo na predmete koji su ispitani. Laboratorij se odride edgovomosti za tonost
informacija dobivenih od kupca./ The results in the report only apply to the tested items. The Laboratory
disclaims any-responsibility for the accuracy of information supplied by the customer.

Svoje komentare, prijedloge i primjedbe na rad Laboratorija moZete nam poslati koristedi podatke za kontakt
navedene u podnoZju ovog ispitnog izvieStaja./ Your comments, suggestions and complaints about the Laboratory
service can be sent using the contact data given in the footar of this test report.

OB 7.8/1-0-2 Institut Ruder Bodkovié, Zavod za IstraZivanje Bijenitka cesta 54, 10 000 Zagreb,
lzdanje/Edition ] mora i okoli¥a, Laboratorij za radioekologiju ~ Hrvatska/Croatia
17.12.2019. Ruder Boskavic Institute, Division for Marine Tel.: +385-1-4561060, +385-1-4571221

and Environmental Research, Laboratory for Faks/Fax: +385-1-4680205

Radicecology www.irb.hr
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' G#ia PRI S PC LABORATORI
AnalitiZki broj: 20fotp/31361 . Zagreh, 15.10.2020

Analiticko izvje$ée br. 20/otp/31361

Naziv uzorka 1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVALKE ZUPANME, sirova  20/otp/31361
voda, urorak 1860
Vrsta uzorka voda za ljudsku potrosnju
Nalogodavac ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISKKO-MOSLAVACKE ZUPANIIE, Ulica Kralja Tomislaval,
44000 Sisak, OIB: 29702380901
Zapisnik broj: Zahtjev za analizu od 08.10.2020., Sisak

Uzorak dostavijen 09.10.20290.

Ispitivanje zapoleto: 09,10.2020

Ispitivanje zavrieno:  19.10.2020

Vrsta ispitivanja Fizikalno-kemijsko ispitivanje na tefke metale prema Informativnoj ponudi br.188. i
Narudzbenici br. 5964/20..
- Mn, Fe, Cu, Pb, Cd

Voditelj PC Laboratorij
Goran Stuhne, dipl ing. kemije

- Tl

B SERT N

Napomene.

Ovo analititko izvjeiée se odnosi na gore opisant uzorak, prispio navedenog datuma, pod navedenom oznakom
Nije dopusteno neovladteno umnozavanje izviedéa.

Nije dopusteno isticanje imena Eurginspekta Croatiakontrole do.o. u svrhu rekiamiranja proizvoda

*Metode obuhvatene podrufjern akreditacije

*F- fleksibilno podrufje akreditacije

Zakljucak, izjava o sukladnosti, izjave o klasifikaciji nisu u podrutju akreditacije.

Rjetenje o ispunjenju posabnih uvjeta za obavljanje djetatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja vodaNN 74/13 i NN 140/15) -
Ovladtenje Ministarstva zatita okolga i energetike za uzimanje uzoraka j ispitivanje voda, Xlasa UF-325-07/19-02/07, UrBroj:
517.07-1-2-1-18-3, od 02.listopad 2015.

Analititko izvjesée iskljudivo s potpisom ovjerenimitambiljem Croatiakontrole predstavlja javnu ispravu

OB PO 78/1 / Tzdarge 1. Str. 1/2
Karfovacka cesta 4L, 10 003 Zagreb, Hrvalska . 01/4817 215
Mati cni brof : 3710661; OIB : 500247393563 fax: 01/48 17 191

e-mal * info@croatiakontrola. ir wwwy . croatiakontrofa fr




Analiticki broj: 20/otp/31361 Zagreb, 19,10.2020

Rezultati analize

20/otp/31361: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAKO-MOSLAVALCKE ZUPANIJE, sirova voda, uzorak 1860

Uzorkovanje obavio: nalogodavac: Nalogodavac
Opis uzorka: Datum vzimanja uzorka: 22.09.2020.

Vrijeme uzimanja uzorka 09:00h

Uzorak 1860

Uzorak uredno dostavljen u odgovarajuioj ambalagi.
Senzorska svojstva  Bistra tekudina, bez boje i mirisa,

£kologija okolida - metali

Parametar Jedinica mjere | Rezultat MDK Odgovara Metoda
Bakar {Cu) mg /1 <0,001 - HRN EN ISO
7 17294-2:2008
Kadmij (Cd) mg /1 <0,001 - HRN EN ISO
17294-2:2008
Mangan {Mn) mg /I <0,001 - HRN EN IS0
17294-2: 2008
Qlovo (Pb) g /| <0,001 - HRN EN 150
17264-2:2008
Zellezo (Fa) mg /! <0,010 - HRN EN IS0
_ 17294-2:2008
Analiti¢ar: Iva RihtariC mag. ing. techri. aliment.
. 0L
-------------- KRA] ANALITICKOG IZVIESCA  -—--meomemem
- = analit nije pronaden u koncentraciji vecoj od grarice odredivanja (GQ)
MDK:=maksimalne dopustena kolitina
Miema nesigurnost (U} izrafava se samo za rezultat ved od MPK
* Metode obuhvadene podruCiem akreditacije
OB PO 78/1 / 1zdanje 1. Str. 2/2
Kardovacka casta 41, 10 000 Zagreb, Hrvatska . 01/48 17215
Maticribrog : 3710661; DNB . 50024748563 By 01/48 17 191

e-mall - info@croatiakontrola. i waw _croaliakontrola fr




